[bookmark: _Hlk196492001]一、原采购公告及采购文件《第一章   投标邀请》“提交投标文件截止时间、开标时间和地点”内容中“投标截止时间、开标时间”修改为：
	1.时间：2026年4月10日9点30分（北京时间）。



[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc167729837][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]二、原采购文件《第四章   评标程序、评标方法和评标标准》“二、评标标准”修改为：
	序号
	评分因素
	评分标准
	[bookmark: _Hlk225262054]分值

	1 
	项目业绩
	根据所投核心产品（同品牌）自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）在中国境内的投标人销售业绩进行评审。每提供一个合同业绩得1分，最多得2分。
注：投标人须提供合同电子件作为有效证明文件，包含合同首页、标的内容所在页（需能够体现产品名称、品牌或规格型号）及签字盖章页的电子件。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。
	2

	2 
	[bookmark: _Hlk225261966]技术指标
	对招标文件《第五章》“三、技术要求” “ 2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”的“需求参数”中标注“#”的条款进行评审。全部满足的，得36分。每有1项不满足，扣1分。共计36项。本项最低得0分。
注：所有“#”项要求均须按照招标文件《第五章  采购需求》“一、采购标的” “1.采购标的”中“注”的要求提供证明材料，否则不予认可。
	36

	3 
	安装调试解决方案
	提供了内容完整、详实可行的解决方案，完全满足采购要求，得6分；
提供了常规、通用的解决方案，基本符合需求，得4分；
提供了简单的解决方案，缺乏针对性、可操作性，得2分；
提供的解决方案有明显缺陷，难以保障方案实施，得1分；
未提供相关内容，得0分。
	6

	4 [bookmark: _Hlk225262159]
	[bookmark: _Hlk225262113]售后服务组织方案
	投标人可按照招标文件《第五章 采购需求》中“附件2 售后服务承诺函”的格式要求提供承诺函的，得2分；否则不得分。
	2

	5 
	
	[bookmark: _Hlk225262202]提供了内容完整、详实可行的组织方案，完全满足采购要求，得7分；
提供了常规、通用的解决方案，基本符合需求，得5分；
提供了简单的解决方案，缺乏针对性、可操作性，得3分；
提供的解决方案有明显缺陷，难以保障方案实施，得1分；
未提供相关内容，得0分。
	7

	6 
	培训服务组织方案
	提供了内容完整、详实可行的组织方案，完全满足采购要求，得8分；
提供了常规、通用的解决方案，基本符合需求，得6分；
提供了简单的解决方案，缺乏针对性、可操作性，得4分；
提供的解决方案有明显缺陷，难以保障方案实施，得2分；
未提供相关内容，得0分。
	8

	7 
	安全应急组织方案 
	提供了内容完整、详实可行的组织方案，完全满足采购要求，得8分；
提供了常规、通用的解决方案，基本符合需求，得6分；
提供了简单的解决方案，缺乏针对性、可操作性，得4分；
提供的解决方案有明显缺陷，难以保障方案实施，得2分；
未提供相关内容，得0分。
	8

	8 
	投标报价
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。
	30

	9 
	政策性得分
	本项目采购产品属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的，得0.5分；否则得0分。
注：投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书电子件，否则不予认可。
	0.5

	10 
	
	本项目采购产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的，得0.5分；否则得0分。
注：投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书电子件，否则不予认可。
	0.5

	合计
	100



三、原采购文件《第五章   采购需求》“2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”内容中“移动护理PDA”的“需求参数”进行如下修改：
	[bookmark: _Hlk225266238]原文：“#24.投标产品通过GB9706安规检测（需提供检测报告电子件，并且证书型号与投标型号必须一致）”
修改为：“#24.投标产品通过GB9706安规检测”



四、原采购文件《第五章   采购需求》“2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”内容中“移动护理PDA”的“需求参数”进行如下修改：
	原文：“#25.投标产品通过YY9706医用电气安全检测（需提供检测报告电子件并，并且证书型号与投标型号必须一致）”
修改为：“#25.投标产品通过YY9706医用电气安全检测”



五、原采购文件《第五章   采购需求》“2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”内容中“移动护理PDA”的“需求参数”进行如下修改：
	删去“#26.基于人体健康与安全，要求制造商具有辐射安全许可证（需提供证书电子件）”



六、原采购文件《第五章   采购需求》“2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”内容中“移动护理推车”的“需求参数”进行如下修改：
	原文：“#45.整车通过GB 9706.1-2020医用电气设备安全检测。（需提供第三方机构出具与投标型号一致的带CNAS或CMA标识的检测报告）”
修改为：“#45.整车通过GB 9706.1-2020医用电气设备安全检测。”



七、原采购文件《第五章   采购需求》“2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”内容中“移动护理推车”的“需求参数”进行如下修改：
	原文：“#46.整车通过YY9706.102-2021电磁兼容标准检测认证。（需提供第三方机构出具与投标型号一致的带CNAS或CMA标识的检测报告）”
修改为：“#46.整车通过YY9706.102-2021电磁兼容标准检测认证。”



采购公告及采购文件其他事项不变。
